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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАБНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 06 марта 2020 года р зн  2020/9717

На медицинское изделие
Прибор для исследования бинокулярного зрения Цветотест ЦТ-2 
по ТУ 26.60.12-002-40307665-2019

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Общество с ограниченной ответственностью НПО "СПЕЦМЕДПРИБОР"
(ООО НПО "СПЕЦМЕДПРИБОР"), Россия, 127422, Москва, ул. Тимирязевская, 
д. 1, стр. 2, этаж 7, пом, I, коми. 11

Производитель
Общество с ограниченной ответственностью НПО "СПЕЦМЕДПРИБОР"
(ООО НПО "СПЕЦМЕДПРИБОР"), Россия, 127422, Москва, ул. Тимирязевская, 
д. 1, стр. 2, этаж 7, пом. I, коми. 11

Место производства медицинского изделия
ООО НПО "СПЕЦМЕДПРИБОР", 127422, Россия, Москва, ул. Тимирязевская, 
д. 1, стр. 2, этаж 7, пом. I, коми. 16

Номер регистрационного досье № РД-29401/57070 от 04.10.2019

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности 32.50.13.120

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 06 марта 2020 года № 1770 
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Врио руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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ФР.ЛР.РАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НЛДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАЛЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
О Т  06 марта 2020 года

На медицинское изделие
Прибор для исследования бинокулярного зрения Цветотест ЦТ-2 
по ТУ 26.60.12-002-40307665-2019, в составе;
1. Блок светофильтров Цветотест - 1 шт.
2. Очки с установленным светофильтрами - 1 шт.
3. Шнур питания с заземлением, 10А/250В, 3 х 1.0, длина 1.8 м - 1 шт. 
Принадлежности:
1. Лампа Энергосберегающая еветодиодная с типом колбы С37, матовая, цоколь У 14, 
электричеекой мощностью 5 Вт - 2 шт.
2. Шаблон бумажный установочный - 1 шт.
3. Винт самонарезающий 3 х 30 мм - 2 шт.
4. Дюбель полиамидный - 2 шт.
Эксплуатационная документация:
1. Цветотест ЦТ-2 Паспорт - 1 шт.
2. Цветотест ЦТ-2 Инструкция по эксплуатации -1 шт.
3. Гарантийный талон -1  шт.

Врио руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения


